{493.40, 
[527.50, 
(560.50, 
(632.60, 


10) (506.50, 

10) (545.50, 

10) (572.50, 

10) (636. 60, 


10) (524.50, J.yj 

10) (554.50, 10) 

10) (616.60, 10) 
10) 


■'.^VSZones] 

,-3 Quad 
,,3 Source 


150 C maximum 200 C 
230 C maximum 250 C 


END OF MS ACQUISITION PREAMETERS 
TUNE PARAMETERS for SN: US1034O332 


.EMISSION 
■ZNERGY 

' ^EPELLER 
. .^ONFOCUS 
- .'.-INTRANCE^LE 
r.ZMVOLTS 
'■. >,MUGAIN 
r?]MUOFFSET 
■"■ -■ILAMENT 
■ /DCPOLABITY 
ZNTLENSOFFS 
.lASSGAIN 
'4ASS0FFSET 


34.610 

69.922 

34.814 

90.157 

9.500 

1764.706 

1829.000 

136.000 

2.000 

0.000 

17.318 

-179.000 

-12.000 


END OF TUNE PARAMETERS 


END OF INSTRUMENT CONTROL PARAMETERS 
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